Administracao de

medicamento via |V;

Minibolsa com ampola anexada usando
um controlador de taxa de fluxo

Essas informacées Antes de usar
ndo substituem o - Se 0 medicamento estiver refrigerado, consulte o a etiqueta para obter
aconselhamento instrucdes sobre quando remové-lo do refrigerador
profissional. Portanto, siga - NUNCA acelere o processo de aquecimento esquentando o
as recomendacdes de seu medicamento no fogdo ou microondas
médico, enfermeiro ou - Use uma area de trabalho limpa

farmacéutico. - Lave bem as mdos com sabdo e dgua morna por, pelo menos,
20 SEGUNDOS

(se ndo tiver dgua e sabdo disponiveis, use um desinfetante para mdos a base de alcool)

- Seque as mdos com uma toalha limpa

Apoio do método SASH 1 | Reuna os suprimentos e prepare o método
SASH conforme as instrucoes:

A. Método SASH vejaarig 1)
B. Bolsa de medicamento IV
C. Tubo IV (pode ser usado por 24 horas)
D. Suporte para IV
E. (2) Seringas com solugao salina
F. (1) Seringa com heparina (se soiicitado)
G. Lencgos umedecidos com élcool
H. Recipiente para materiais perfurocortantes e/ou recipiente
de descarte
A Option Care Health . .
s oy FORPARENTERAL USE oMLY 2 | Inspecione a bolsa de medicamento
I Radono000287s . owens  (20uin) Confira a etiqueta na bolsa (veja a Fig. 2) € verifique:
Llfx?%?iﬁ’;ls?mmiz NS 100'“!‘\1’;2:’!:?’(?2 plus 2 C
B Gl il g il s ISsohec Ifuss contents of 549 A. Nome correto do paciente
(1gm) via IV gravity infusion over 30 minutes .
(200mimn once every 24 hours B. Nome correto do medicamento
tsjtso;;ge_: Roor;zﬁr:;}gécooland%r\’;:!agap D i .
E ¥ ‘ C. Volume/quantidade do medicamento
S o b e D. Instrucdes de armazenamento
E. “Data de validade” do medicamento

A bolsa de medicamento ndo deve conter vazamentos, particulas flutuantes ou

Para fins de demonstracéo, siga as instrucéio na descoloragdo. Entre em contato seu enfermeiro ou farmacéutico se houver problemas
sua SUA bolsa de medicamentos. com a bolsa de medicamento ou se alguma coisa no rétulo estiver incorreta.

o
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Administracao de medicamento via IV:

Minibolsa com ampola anexada usando um controlador de taxa de fluxo

3 | Prepare o medicamento IV

. Dobre para cima e depois para baixo para liberar a pressao da
ampola do medicamento com tampa azul claro. (veja a Fig. 3)

>

Segure a bolsa do medicamento com a ampola para baixo.
. Esprema a solucdo na ampola até ficar cheio pela metade.
. Misture suavemente a solucao para dissolver o medicamento.

moODO D

Segure a bolsa do medicamento com a ampola de cabeca para
baixo. (veja a Fig. 4)

F. Aperte a bolsa para forcar o ar a entrar na ampola.
G. Solte para drenar o medicamento misturado da ampola.

Repita essas etapas até que a ampola esteja completamente vazia de medicamento

e solucdo. Garanta que o medicamento seja completamente dissolvido.
NAO remova a ampola do medicamento.

4 | Prepare o tubo IV

. Remova o tubo IV da embalagem.

Feche a presilha no tubo IV.

. Cologue a bolsa de medicamento em uma superficie plana e limpa.

. Remova a aba da bolsa de medicamento. (veja a Fig. 5)

moowp

Remova a cobertura da ponta do tubo. (vejs a Fig. €)
NAO toque na ponta do tubo.

o

Espete a bolsa empurrando e torcendo a extremidade do tubo
para dentro da bolsa. (veja a Fig. 7)

Certifique-se de que a ponta alcance o medicamento na bolsa,
tendo cuidado para nao perfurar a bolsa. (veja a Fig. §)

G. Gire o seletor do tubo IV até ‘OPEN’ (ABRIR). (veja a Fig. 9)
H. Abra a presilha lentamente, enchendo o tubo com medicamento.

I. Quando o medicamento atingir o fim do tubo, feche a presilha

J. Defina a taxa correta para sua infusao ajustando o seletor do
tubo IV a taxa listada na etiqueta do seu medicamento.

Fig\/
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Administracao de medicamento via IV:

Minibolsa com ampola anexada usando um controlador de taxa de fluxo

5| Enxdgue a linha IV com solucao salina

A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um len¢co com
alcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho.
(Veja a Fig. 10)

B. Empurre o émbolo da seringa com solucdo salina para romper
o lacre.

C. Remova a tampa protetora da seringa com solugdo salina.
NAO toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solucdo salina se a ponta estéril estiver sem tampa
e tocar uma superficie suja.

D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o émbolo
para remover o ar da seringa.

E. Fixe a seringa com solucdo salina ao conector sem agulha no
cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido
horario até que fiquem presos juntos. (vejs s Fig. 11)

F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensdo IV.

G. Enxdgue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para
isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por 2-3
SEGUNDOS e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

NAO tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia.
Ligue para o seu enfermeiro ou farmacéutico

H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensao IV.

. Remova a seringa com solugdo salina e descarte-a no
recipiente de descarte apds o uso.

6 | Administracdao de medicamento

A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um len¢co com
alcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho.

(Veja a Fig. 10)

B. Remova a tampa protetora do tubo IV.

C. Fixe firmemente o cateter do medicamento ao tubo sem agulha
no cateter IV. Use o0 movimento de empurrar e girar no sentido
horario até que fique preso. (vejaa Fig. 12)

D. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extenséo IV.

E. Abra a presilha do tubo de medicamento.

F. Apds ainfusdo da dose, feche a presilha do tubo IV.

G. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensao IV.

o
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Administracao de medicamento via IV:

Minibolsa com ampola anexada usando um controlador de taxa de fluxo

6 | Administracao de medicamento Continuacéo...
H. Desconecte o tubo IV do cateter.

I. Descarte todos os equipamentos no recipiente de descarte

Se o tubo for usado novamente dentro de 24 horas, cubra a ponta exposta do tubo IV

com a tampa esterilizada fornecida.

7 | Enxague a linha IV com solucao salina

A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenco com alcool
por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho. (veja a Fig. 10)

B. Empurre o émbolo da seringa com solucdo salina para romper o lacre.

C. Remova a tampa protetora da seringa com solucdo salina.
NAO toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solucdo salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma

superficie suja.

D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o émbolo para
remover o ar da seringa.

E. Fixe a seringa com solucado salina ao conector sem agulha no
cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido
hordrio até que fiquem presos juntos. (veja a Fig. 11)

F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensdo IV.

G. Enxague o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso,
injete uma pequena quantidade de fluido, pare por 2-3 SEGUNDOS
e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

NAO tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia. Ligue para o seu enfermeiro ou
farmacéutico

H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensdo IV.

I. Remova a seringa com solucdo salina e descarte-a no recipiente
de descarte apds o uso.

o
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Administracao de medicamento via IV:

Minibolsa com ampola anexada usando um controlador de taxa de fluxo

8 | Enxague a linha IV com heparina (se solicitado)

A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenco com
alcool por, pelo menos, 15 SEGUNDOS e deixe secar sozinho.
(Veja a Fig. 10)

B. Empurre o émbolo da seringa com heparina para romper o lacre.

C. Remova a tampa protetora da seringa com heparina.
NAO toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com heparina se a ponta estéril estiver sem tampa

e tocar uma superficie suja.

D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o émbolo
para remover o ar da seringa.

E. Fixe a seringa com heparina ao conector sem agulha no cateter
IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horario
até que fiquem presos juntos. (vejo a Fig. 1)

F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensdo IV.

G. Enxague o cateter IV usando o método “injetar/parar”.
Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por
2-3 SEGUNDOS e repita até que a quantidade prescrita seja
aplicada.

NAO tente fazer a lavagem se encontrar resisténcia.
Ligue para o seu enfermeiro ou farmacéutico

H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensao IV.

I. Remova a seringa com heparina e descarte-a no recipiente de
descarte apds o uso.

Ligue para seu enfermeiro ou medico caso tenha
alguma duvida ou preocupacao

Sua equipe da Option Care Health esta disponivel em tempo integral para ajudar vocé
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Para visualizar as instrucdes em video e acessar recursos educacionais Q

adicionais, acesse optioncarehealth.com/education.
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